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Servizio di Fisica Sanitaria

INFORMAZIONE PER ASSEGNAZIONE DI EQUIVALENTE DOSE 
MODULO DI RACCOLTA DATI

Da compilarsi a cura del lavoratore entro 5 giorni dal ricevimento e da inviare a:

Servizio Fisica Sanitaria

Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Modena

Il sottoscritto  
In servizio presso
Con qualifica di

Nel periodo di controllo dosimetrico: mese                                                   anno

Per il dosimetro: Corpo intero (TLD)     □      Bracciale   (TLD)     □
A seguito di :

· Dosimetro non utilizzato:    per Ferie     □     per Malattia  □
· Dosimetro non riconsegnato: per smarrimento □   

· Dosimetro consegnato oltre i termini previsti □   

· Altro  □    

Ai fini di una corretta valutazione da parte dell’Esperto Qualificato dell’equivalente di dose da assegnare nel periodo cui si riferisce questa indagine

Dichiara di aver svolto
· Attività lavorativa con esposizione alle radiazioni ionizzanti analoga a quella effettuata negli ultimi tre mesi di effettiva attività con controllo dosimetrico
· Attività lavorativa con esposizione alle radiazioni ionizzanti analoga a quella svolta dal personale con pari mansioni all’interno dello stesso reparto

· Attività lavorativa con esposizione alle radiazioni ionizzanti diversa (specificare)


Data:





  Firma del lavoratore
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